QJI??\,% ECO CHIMICA S.A.S. DI MAIDA PAOLO & C.

&

Spett.le Comune di Augusta
IV settore LL.PP.

Piazza D’ Astorga, 10

96011 Augusta (Sr)

c.a. Ing. Carmelo Bramato
pec: protocollocomunediaugusta(@pointpec.it

Oggetto: Trasmissione rdp analisi acque destinate al consumo umano

Si trasmettono, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi ai campionamenti effettuati in data

17/12/2019.

Le analisi effettuate risultano regolari.

San Giovanni Gemini, 23/12/2019 1
1 Legale Rappresentante
(Dr. Chif. Pgolo Maida)

Eco Chimica s.a.s. — C.so Umberto I° 240, 92020 San Giovanni Gemini (AG) — Tel/Fax 0922/909165 — P.I. 01946430848






MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:

COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA -
PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10

96011 AUGUSTA (SR) 96011 AUGUSTA (SR)

ITALIA 4 ITALIA

Rapporto di prova n°: 20191828-001 i

Luogo di prelievo:  Rete ldrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevate:  F.P. Piazza Risorgimento

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  13:15 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril* L.Min.' L.Max."
Trialometani totali ugh UNI 10899:2001 1 0,5 30
Cloroformio ug/ UNI 10899:2001 0,8 + (} 17% 94,8% 0,5
Bromadiclorometano pg/t UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano ug/t UNI 10899:2001 <0,5 106,5% 0,5
Bromoformio ught UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 0,5
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100ml AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufc/ml UNIENISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufe/ml UNIEN IS0 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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% Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

) Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrolio
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

e

Segue Rapporto di
prova n®

20191828-001 |

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.* L.Max.*

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

ar s i (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

Lim Ril  (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita
Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio. risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. |l presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza sventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal cliente, le informazioni relative al campione e al campicnamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il {aboratorio ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui it campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi coms ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

i Responsabile dell’area chimica
Dr. Chim. Vincenzo Traina

sponsabile del Laboratorio
| Dr’Ch ? 16: Maida

| risuitati dei parametri eventualmente confrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
p
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’antocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:

COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA

;’;:llllﬁugggglgg N.10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10

TPALIA 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

Rapporto di prova n°: i 20191828-002

Luogo di prelievo:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  F. P. Lungomare Paradiso

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dali'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  13:40 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova:  17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019 a }

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril? L.Min.* L.Max."*
Trialometani totali pg/t UNI 10899:2001 <1 05 30
Cloroformio pgll UN! 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5
Bromodiclorometano ug/l UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano uglt UNI 10899:2001 <0,5 106,5% 0,5
Bromoformio pg/l UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 05
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100ml AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufc/mi UNIENISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/ml UNIEN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con Ia lettera 'C’ nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

! Segue Rapporto di |

provane: | 20191828-002

Prova um Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.' L.Max.’

Giudizio: Nel campione in esame i parameétri sottoposwti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legisiativo 31/2001 e s.m.i.

a1 . (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim Ril  (ner nrove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso 'archivio del laboratorio.l risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. If presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed é stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa it 95% L'eventuale dichiarazione di conformita & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui il campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

il Responsabile dell'area chimica il Responsabile dell'area microbiologica
Dr. Chim. Vincenzo. Traina

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito neli’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:

COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA

PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10

96011 AUGUSTA (SR)

ITALIA 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

Rapporto di prova n°: f 20191828-003 ;

Luogo di prelieve:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato: PP, Via Sifonia

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piane di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  13:50 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova um Metodo Risultato incertezza Recupero Lim.Ril.2 L.Min.' L.Max."

Trialometani totali g/l UNI 10899:2001 <1 05 30

Cloroformio pg/l UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5

Bromodiclorometano ugll UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5

Dibromoclorometano ugll UNI 10899:2001 <05 106,5% 0,5

Bromoformio ug/l UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 0,5

Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0

Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0

Conta delle colonie a 22 °C ufc/ml UNIEN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

Conta delle colonie a 36 °C ufe/mi UNI EN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
provan®

20191828-003 |

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.* L.Max."*

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

2 Lim. Ril (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

M. R (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita
Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del laboratorio.] risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parziaimente salvo autorizzazione scritta del iaboratorio, L'inceriezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed @ stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dellincertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratoric ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui il campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

Il Responsabile dell'area chimica
Dr. Chim. Vincenzo Traina

e

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10
96011 AUGUSTA (SR) ‘ 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

ITALIA

Rapporto di prova n°: i 20191828-004

Luogo di prelievo:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  Rubinetto Giardini Pubblici isola

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  14:25 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova u.m Metodo Risultato incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.' L.Max.*
Trialometani totali ugft UNI 10899:2001 <1 0,5 30
Cloroformio pgll UNI 10899:2001 <0,5 94.8% 0,5
Bromodiclorometano pgh UNI 10899:2001 <0,5 1076% C 05
Dibromociorometano ug/t UNI 10889:2001 <0,5 106,5% 0,5
Bromoformio ugfl UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 0,5
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100m] AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufe/mi UNI EN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/ml UNI EN [SO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
| prova n°:

20191828-004

Prova U.mM Metodo Risultato

Incertezza Recupero Lim.Ril> L.Min.’ L.Max.'

Giudizio: Nel campione in esame i parametri softoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

oy . (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim. Ril (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si frova depositato presso I'archivio det laboratorio.! risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. il presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laberatorio, Llincertezza sventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal ctiente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratoric ne declina le responsabilitad. Nel caso in cui it campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

it Responsabile dell'area chimica II Responsabile dell'area microbiologica
Dr. Chim. Vincenzo Traina

g

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGAN. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10
96011 AUGUSTA (SR) ’ 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

ITALIA

Rapporto di prova n°: ; 20191828-005 [

Luogo di prelievo:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato: Rubinetto Via Kant

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  14:37 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.' L.Max."*
Trialometani totali ugfl UNI 10899:2001 12 0,5 30
Cloroformio Haht UNI 10899:2001 3 1 94,8% 0,5
Bromodiclorometano waft UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano ug/l UNI 10899:2001 3 +1 106,5% 0,5
Bromoformio ng/l UNI 10899:2001 6 +3 106,5% C 0,5
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100m| AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufc/mi UNIENISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/ml UNI EN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C’ nella colonna Recupero sono stati corretti considerando it recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di [ 51 91898005

prova n®: |

Prova U.M Metodo ‘ Risuitato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.* L.Max.'®

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientranc nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

2 Lim. Ril (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
M. RE (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita
Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio def laboratorio.l risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. il presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parzialmente saivo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventuaimente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di

copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito
dat cliente, e informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui il campionamento & eseguito

dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

| Reﬁonsabi?&ﬂd‘é‘rtabo atorio
L Y DY .

Il Responsabile dell’area chimica il Responsabile dell’area microbiologica
Dr. Chim. Vincenzo Traina j

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10
96011 AUGUSTA (SR) 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA ITALIA

Rapporto di prova n°: g 20191828-006 ’

Luogo di prelievo:  Rete ldrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  F.P. brucoli-via Canali

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  15:25 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  22/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.2 L.Min.' L.Max.*

Colore * Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
ISS.BJA.021.rev00 ile

Odore * Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
ISS.BAA.026.rev00 ile

Sapore * Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BKA.028rev00 ile

pH unita di  APAT CNR IRSA 2060 Man. 8,02 +0,27 6,50 9,50

pH 29 2003

Torbidita " Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
I1SS.BLA.030.rev00 ile

Conduttivita elettrica uS/cm  APAT CNRIRSA 2030 A 1332 50 2500
Man. 29/2003

Cloro libero (*) mo/t Rapporti Istisan 07/31 - 0,34 0,05 0,20
ISS.BHD.033.rev00

Ossidabilita al permanganato *) mg/t Rapport Istisan 07/31 - <05 0,5 5
ISS.BEB.027.rev00

Solidi indisciolti (*) mg/l Rapporti istisan 07/31 - <0,1 0,1
ISS.BFA.042. rev 00

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

| .

I Segue Rapporto di !

|

| ovan: | 20191828-006

[

Prova um Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.* L.Min.' L.Max.*

Residuo fisso a 180 °C (*) mg/l Rapporti Istisan 07/31 - 1003
ISS.BFA.032.rev00

Carbonio organico totale (TOC) (*) mg/! APAT CNR IRSA 5040 Man. <0,5 0,5
29/2003

Cloruri mg/l APAT CNR [RSA 4020 Man. 2229 +10,3 1 250,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Solfati mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 120,7 +7,4 1 250,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Nitriti mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. < 0,05 0,05 0,50
289 2003 (ecluso -
campionamento)

Nitrati mgl/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 7,0 +0,5 0,5 50,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Fosfato (*) mg/t APAT CNR IRSA 4020 Man. <0,2 0,2
29 2003 (ecluso
campionamento)

Bromato (*) ug/ Rapporti Istisan 07/31 - <1 1 10
1SS.CBB.006.rev00

Clorito (*) ugh Rapporti Istisan 07/31 - <10 10 700
185.CBB.037.rev00

Cianuro (*) pgh Rapporti Istisan 07/31 - <5 5 50
{S8.BHC.010.rev00

Ammonio mgfl APAT CNR IRSA 3030 Man < 0,05 0,05 0,50
29 2003

Calcio mg/| APAT CNR IRSA 3030 Man 63,6 +4,5 2,5
29 2003

Sodio mg/t APAT CNR IRSA 3030 Man 92,0 +9,0 2,5 200,0
29 2003

Potassio mgfl APAT CNR IRSA 3030 Man 8,19 +1,28 0,75
29 2003

Durezza (da calcolo) °F APAT CNR IRSA 3030 Man 48,8 +2,7 15 50
29 2003

Alluminio ught APAT CNR IRSA 3020 Man 31,65 +1,84 5 200,00
29 2003

Antimonio ug/t APAT CNR IRSA 3020 Man 1,38 +0,19 1 5,00
29 2003

Arsenico (*) ugh APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 10,00
29 2003

Boro mg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 0,14 +0,02 0,1 1,00
29 2003

Cadmio ug/t APAT CNR IRSA 3020 Man < 0,50 99,05% C 0,5 5,00
29 2003

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

! Segue Rapporto di | 20191828-006 {

prova n®: !

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.* L.Max."

Cromo ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man < 5,00 98,66% C 5 50,00
29 2003

Ferro ugfi APAT CNR IRSA 3020 Man 28,15 +2,08 5 200,00
29 2003

Manganese ug/l APAT CNR IRSA 3020 Man < 5,00 5 50,00
29 2003

Mercurio (*) ugh APAT CNR IRSA 3020 Man <0,2 0,2 1
29 2003

Nichel pgh APAT CNR IRSA 3020 Man <2 97,97% C 2 20,00
29 2003

Piombo ug/l APAT CNR IRSA 3020 Man 1,97 +0,09 1 10,00
29 2003

Rame ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man <5,00 5 1000,00
29 2003

Selenio ug/l APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 10,00
29 2003

Vanadio ug/t APAT CNR IRSA 3020 Man 8,50 0,20 5 140,00
29 2003

Antiparassitari totali (*) uglt UNI 10900:2001+APAT CNR < 0,05 0,05 0,5
IRSA 5060 Man 29 2003

Benzo(a)pirene (") ngn Rapporti Istisan 07/31 - <0,0025 0,0025 0,01
1SS.CAB.039.rev00

Idrocarburi policiclici aromatici *) ugh Rapporti Istisan 07/31 - < 0,0063 0,0063 0,1
1SS.CAB.039.rev00

Cloruro di vinile (*) ug/l UNI 10899:2001 <0,1 0,1 0,5

Benzene ught UNI 10899:2001 <05 76,4% C 0,5 1

Acrilammide (*) ugh MIACRI 1 CH < 0,005 0,005 0,1

1,2 Dicloroetano pgft UNI 10899:2001 <0,5 87% C 0,5 3

Tricloroetilene pg/ UNI 10899:2001 <0,25 89,5% C 0,25

Tetracloroetilene ug/l UNI 10899:2001 <0,25 854% C 0,25

Trialometani totali ugh UNI 10899:2001 8 0,5 30

Cloroformio pg/t UNI 10899:2001 2 +1 94,8% 0,5

Bromodiclorometano pght UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5

Dibromoclorometano Hgft UNI 10899:2001 2 +1 106,5% 0,5

Bromoformio pgll UNI 10899:2001 4 +2 106,5% C 0,5

Idrocarburi totali *) mg/t Manuale ISPRA 123/15 < 0,05 0,05

Epicloridrina (*) pght MI EPI 2 CH < 0,05 0,05 0,1

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C’ nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

f
| Segue Rapporto di !
| ovan: | 20191828-006 |
Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.*> L.Min." L.Max."
Conta delle colonie a 22 °C ufc/mi UNIENISO 6222:2001 <1 1 Senza
— variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufe/mi UNI EN 1SO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 ) 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Enterococchi intestinali ufc/100mi UNI EN ISO 7899-2:2003 0 0
Conta di Clostridium perfringens ufc/100mi UNIEN ISO 14189:2016 0 0
(spore comprese)
Conta di Stafilococchi patogeni  (*) ufc/100mi Rapporti Istisan 07/5 - 1SS A <1
018A Rev.00
Conta di Funghi (*) ufc/100ml Rapporti Istisan 07/5 - 1SS A <1 1
016B rev 00

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

a7: .. (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim.Ril  er prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio.l risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. It presente rapporto di prova
non pud essere riprodotio parzialmente saivo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa it 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguilo
dal ctiente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilita. Nel caso in cui il campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019
f

Dr. Chim. Vincenzo Traina 4 igl. gE arello

Il Responsabile dell'area chimica Il Responsapile dell'area microbiologica i Rglﬁpqnsr{ab“e del Laboratorio
i

i
i

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DIAUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGAN. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10
96011 AUGUSTA (SR) 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

ITALIA

Rapporto di prova n°: 20191828-007

Luogo di prelievo:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato: F.P. Piazza Fontana - Borgata

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piane di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  14:00 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risuitato Incertezza Recupero Lim.Ril.2 L.Min.* L.Max."
Trialometani totali pg/! UNI 10899:2001 4 05 30
Cloroformio ugil UNI 10899:2001 1 +0 94.8% 0,5
Bromodiclorometano ugh UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromociorometano ug/t UNI 10899:2001 2 +1 106,5% 0,5
Bromoformio ug/h UNI 10899:2001 0,5 +0 lﬁ;’yz 106,5% C 0,5
e
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100ml AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delie colonie a 22 °C ufc/ml UNIENISO 6222:2001 <1 1 Senza
. variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mt UNIEN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
prova n®:

20191828-007 '

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.*? L.Min.* L.Max."'

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

2rs i (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim. Ril  per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita
Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratoric.! risultati delle prove si riferiscono esclusivaments ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova
non pud essere riprodotio parziaiments salvo autorizzazione scritta del laboratorio, Llincertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa i 95% L'sventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito
dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilita. Nel caso in cui it campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come riceviito

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

Il Responsabile dell'area chimica
Dr. Chim. Vincenzo Traina

e

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGAN. 10
96011 AUGUSTA (SR) 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA ITALIA

Rapporto di prova n°: 20191828-008 %

Luogo di prelievo:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevate:  Uscita pozzo Giummo

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  15:04 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova um Metodo Risuiltato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.' L.Max."
Trialometani totali ugft UNI 10899:2001 <1 0,5 30
Cloroformio ug/l UN! 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5
Bromaodiclorometano ugli UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano ug/l UNI 10899:2001 <0,5 106,5% 0,5
Bromoformio yall UNI 10899:2001 <05 106,5% C 0,5
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100ml AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufc/mi UNIEN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mi UNI EN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

I risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratoerio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

20191828-008 |

prova n°:

! Segue Rapporto di
i
|

Prova Uum Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.* L.Max."

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

* Lim. Ril (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim. Ri (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del laboratorio.! risuitati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova

non puo essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventuaimente riportata & aspressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di

copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa it 95% L'eventuale dichiarazione di conformit2 é emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal clients, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilita. Nel caso in cui if campionamento & eseguito

dal clients, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

1l Responsabile dell'area chimica I Responsabile dell'area microbiologica il %9590?553*’"9 delALaboratorio
Dr. Chim. Vincenzo Traina Dy:$3a Bigh)Calogéra:Azzarelio E /,Dr. [Chith )

i
i

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
p p
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10
96011 AUGUSTA (SR) 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA ITALIA

Rapporto di prova n°: 20191828-009 §

Luogo di prelievo:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  Uscita pozzo 33 C/da Mortelletto

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/pianc di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  15:48 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.* L.Max.*
Trialometani totali wgh UNi 10899:2001 <1 0,5 30
Cloroformio ugf UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5
Bromodiclorometano pght UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano pg/l UNI 10899:2001 <05 106,5% 0,5
Bromoformio pgft UNI 10898:2001 <0,5 106,5% C 0,5
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100m| AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100m| AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufc/mi UNIEN ISO 6222:2001 18 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mi UNI EN ISO 6222:2001 25 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.

Pagina 1\2

Eco Chimica Sas - Sede Legale, C.so Umberto I°, 240 - Sede Operativa, Via Caduti di Nassirya, 18 S. Giovanni Gemini (AG)
Tel.: 0922-9091656  FAX: 0922-909165  e-mail: ecochimica@libero.it sito internet; www.ecochimicasas.it

)
ARt LAB N° 1056 L



Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

I Segue Rapporto di
prova n°:

20191828-009 |

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.* L.Min.' L.Max.'

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

ars .. (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

Lim. Ril (et prove microbiologiche) = limite di rilevabilita
Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del laboraterio.l risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. ! presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, Lincertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal cliente, le informazioni relative al campione & al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il Jaboratorio ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui il campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosl come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

li Responsabile dell'area chimica
Dr. Chim. \fmcengo Traina

",
- EREE

1] Qe%ponsﬂa

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.

Pagina 2\2
Eco Chimica Sas - Sede Legale, C.so Umberto {°, 240 - Sede Operativa, Via Caduti di Nassirya, 18 S: Giovanni Gemini (AG)
Tel.: 0922-909165  FAX: 0922-909165  e-mail: ecochimica@libero.it sito internet: www.ecochimicasas.it

RUIUTE
S,

N
N
P
=

\
Dl LAB N° 1056 L




MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
PIAZZA D'ASTORGAN. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10
96011 AUGUSTA (SR) 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA ITALIA

Rapporto di prova n°: 1 20191828-010 ]

Luogo di prelievo:  Rete |drica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  Uscita pozzo D'Amico C/da Mortelletto

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dali'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019  OraPrelievo:  15:42  Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova u.m Metodo Risuitato Incertezza Recupero Lim.Ril? L.Min."' L.Max.*
Trialometani totali ugft UNI 10899:2001 <1 0,5 30
Cloroformio g/l UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5
Bromodiclorometano ugft UNI 10898:2001 <05 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano pght UNI 10899:2001 <05 106,5% 0,5
Bromoformio ught UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 0,5
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100m| AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100m! AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta delle colonie a 22 °C ufc/ml  UNIENISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mi  UNIEN IS0 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

f Segue Rapporto di

i prova n®:

20191828-010

Prova u.m Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.*> L.Min.' L.Max."

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

2 Lim. Ril (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

Lim. Ri (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita
Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del laboratorio.| risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova
non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal clients, le informazioni relative at campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il 1aboratorio ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui il campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono at campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

Il Responsabile dell'area chimica il Responsabile dell'area microbiologica
Dr. Chirfi. Vincenza Fraina t)Calogera, Azzarello
4 Ly . - AR e

-

{4

Dr.jBi

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:

COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA

PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10

96011 AUGUSTA (SR)

ITALIA 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

Rapporto di prova n®: 20191828-011

Luogo di prelievo:  Rete idrica Comunale, - -
Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  Uscita pozzo Bellistri C/da Vignali

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  15:07 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  20/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.> L.Min." L.Max.’
Trialometani totali g/l UNI 10899:2001 <1 0,5 30
Cloroformio ugh UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5
Bromodiclorometano ug/l UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5
Dibromoclorometano ug/l UNI 10898:2001 <0,5 106,5% 0,5
Bromoformio ugll UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 05
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 ] 0
Conta delle colonie a 22 °C ufe/mi UNI EN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mi UNI EN 1SO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale

I risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paclo Maida

Segue Rapporto di | 20191828-011

prova n®: |

Prova Uu.mM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.* L.Min.' L.Max.'

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 3172001 e s.m.i.

(per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

27 .
Lim. Ril  (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del laboratorio.] risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova

non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di

copertura K=2, corrispondents ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito

dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilita. Net caso in cui il campionamento é eseguito

dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

1l Responsabile dell'area chimica 1l Responsabile dell'area microbiologica it RJ?P"“??‘,”!@HS' Laboratorio

AV :
Dr. Chim. Vincenzo Traina ; D 'Q,T:Pa[p Maida

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:

COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA

PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10

96011 AUGUSTA (SR)

(TALIA 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

Rapporte di prova n°: 20191828-012 {

Luogo di prelievo:  Rete ldrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato: Uscita pozzo Serena

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  14:50 Data Ricevimente Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  22/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova u.m Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.' L.Max."*
Colore *) Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BJA.021.rev00 ile
Odore ™ Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
ISS.BAA.026.rev00 ile
Sapore *) Rapporti istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BKA.028rev00 ile
pH unita di APAT CNR IRSA 2060 Man. 8,15 +0,28 6,50 9,50
pH 29 2003
Torbidita *) Rapporti istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BLA.030.rev00 ile
Conduttivita elettrica puS/cm  APAT CNRIRSA 2030 A 1004 50 2500
Man. 28/2003
Ossidabilita al permanganato (*) mg/l Rapporti Istisan 07/31 - <05 0,5 5
ISS.BEB.027.rev00
Solidi indisciolti (*) mght Rapporti Istisan 07/31 - <0,1 0,1
ISS.BFA.042. rev 00
Residuo fisso a 180 °C (*) mgfht Rapporti Istisan 07/31 - 760
1SS.BFA.032.rev00
(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
s | 20191828-012 |
Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.' L.Max.'
Carbonio organico totale (TOC)  (*) mg/l APAT CNR IRSA 5040 Man. <0,5 0,5
- 29/2003

Cloruri mg/ APAT CNR IRSA 4020 Man. 174,5 £8,1 1 250,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Solfati mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 14,5 £0,9 1 250,0
29 2003 {ecluso
campionamento)

Nitriti mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. < 0,05 0,05 0,50
29 2003 (ecluso
campionamento)

Nitrati mgfl APAT CNR IRSA 4020 Man. <0,5 0,5 50,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Fosfato (*) mgh APAT CNR IRSA 4020 Man. <0,2 0,2
29 2003 (ecluso
campionamento)

Bromato *) ugh Rapporti Istisan 07/31 - <1 1 10
1SS.CBB.006.rev00

Clorito (*) ugh Rapporti Istisan 07/31 - <10 10 700
1SS.CBB.037.rev00

Cianuro (*) pgll Rapporti Istisan 07/31 - <5 5 50
1SS.BHC.010.rev00

Ammonio mgfl APAT CNR IRSA 3030 Man < 0,05 0,05 0,50
29 2003

Calcio mgfl APAT CNR IRSA 3030 Man 15,1 +1,1 2,5
29 2003

Sodio mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man 146,1 +14,3 2,5 200,0
29 2003

Potassio mg/i APAT CNR IRSA 3030 Man 13,31 £2,08 0,75
29 2003

Durezza (da calcolo) °F APAT CNR IRSA 3030 Man 18,5 +1,0 15 50
29 2003

Alluminio ug/t APAT CNR IRSA 3020 Man 10,92 +0,63 5 200,00
29 2003

Antimonio ugh APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 5,00
29 2003

Arsenico *) ught APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 10,00
29 2003

Boro mg/t APAT CNR IRSA 3020 Man 0,34 +0,04 0,1 1,00
29 2003

Cadmio ug/l APAT CNR IRSA 3020 Man < 0,50 99,05% C 0,5 5,00
29 2003

Cromo ug/ APAT CNR IRSA 3020 Man <5,00 98,66% C 5 50,00
29 2003

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di ]
prova n°: 20191828-012 |
Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.' L.Max.*
Ferro ug/t APAT CNR IRSA 3020 Man 9,58 +0,71 5 200,00
29 2003
Manganese ugl! APAT CNR IRSA 3020 Man < 5,00 5 50,00
29 2003
Mercurio *) pgh APAT CNR IRSA 3020 Man <0,2 0.2 1
29 2003
Nichel ught APAT CNR IRSA 3020 Man < 2,00 97.97% C 2 20,00
29 2003
Piombo poll APAT CNR IRSA 3020 Man 3,49 +0,17 1 10,00
292003
Rame ught APAT CNR IRSA 3020 Man <5,00 5 1000,00
29 2003
Selenio ugl/t APAT CNR IRSA 3020 Man <1 1 10,00
29 2003
Vanadio ua/t APAT CNR IRSA 3020 Man <5 5 140,00
29 2003
Antiparassitari totali (*) pgtt UNI 10900:2001+APAT CNR <0,05 0,05 0,5
IRSA 5060 Man 29 2003
Benzo(a)pirene (*) ugh Rapporti Istisan 07/31 - < 0,0025 0,0025 0,01
ISS.CAB.039.rev00
Idrocarburi policiclici aromatici (%) ugh Rapporti Istisan 07/31 - <0,0063 0,0063 0,1
ISS.CAB.039.rev00
Cloruro di vinile *) pgn UNI 10899:2001 <01 0,1 0,5
Benzene ugll UNI 10899:2001 <05 76,4% C 0,5 1
Acrilammide (*) ught MIACRI 1 CH < 0,005 0,005 0,1
1,2 Dicloroetano ught UNI 10899:2001 <0,5 87% C 05 3
Tricloroetilene ught UNI 10899:2001 <0,25 89,5% C 0,25
Tetracloroetilene ug/ UNI 10899:2001 <0,25 854% C 0,25
Trialometani totali ug/l UNI 10899:2001 <1 0,5 30
Cloroformio ug/l UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 05
Bromodiclorometano ug/ UNI 10899:2001 <05 107,6% C 0,5
Dibromociorometano ug/ UNI 10899:2001 <0,5 106,5% 05
Bromoformio pgf UNI 10899:2001 <0,5 1065% C o5
Idrocarburi totali (*) mg/i Manuale ISPRA 123/15 < 0,05 0,05
Epicloridrina (*) pght MIEPI 2 CH < 0,05 0,05 0,1
Conta delle colonie a 22 °C ufc/ml UNI EN ISO 6222:2001 24 1 Senza
variaz
anomale
(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C’ nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
ovans: | 20191828-012
Prova UM Metodo Risultato incertezza Recupero Lim. Ril.? L.Min.' L.Max."®
Conta delle colonie a 36 °C ufc/ml UNIEN ISO 6222:2001 30 1 Senza
variaz
anomale
Conta di Batteri Coliformi a 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Enterococchi intestinali ufc/100m| UNIEN ISO 7899-2:2003 0 0
Conta di Clostridium perfringens ufc/100mi UNIEN ISO 14189:2016 0 0
(spore comprese)
Conta di Stafilococchi patogeni  (*) ufc/100m! Rapporti Istisan 07/5 - 1SS A <1
018A Rev.00
Conta di Funghi (*) ufc/100ml Rapporti Istisan 07/5 - ISS A <1 1
016B rev 00

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

. . (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim. Ril (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del faboratorio.! risultati delle provs si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il presente rapporto di prova

non pud essere riprodotto parziaimente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di

copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa it 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Ne! caso di campionamento eseguito

dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilita. Net caso in cui it campionamento & eseguito

dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

&

Il Responsabile dell'area chimica il Resp? sabile dell’area microbiologica
Dr. Chifi. Vificeazo Traina j
. N i

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C’ nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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MD 10/06-04

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:
COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA
96011 AUGUSTA (SR)

ITALLA ?’?‘(Xg IiUGUSTA (SR)

Rapporto di prova n°: : 20191828-013 ;

Luogo di prelievo:  Rete ldrica Comunale, - -
Tipologia Campione:  Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato:  Uscita pozzo La Marchesa (Vignali 2)

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  15:55 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  22/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova Um Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril? L.Min.*' L.Max.’
Colore ) Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
ISS.BJA.021.rev00 ile
Odore (] Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
ISS.BAA.026.rev00 ile
Sapore *) Rapporti istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BKA.028rev00 ile
pH unita di  APAT CNR IRSA 2060 Man. 8,19 +0,28 6,50 9,50
pH 29 2003
Torbidita * Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BLA.030.rev00 ile
Conduttivita elettrica uS/cm  APATCNRIRSA 2030 A - 727,3 50 2500
Man. 29/2003
Ossidabilita al permanganato *) mgh Rapporti Istisan 07/31 - <05 0,5 5
1SS.BEB.027.rev00
Solidi indisciolti *) mglt Rapporti Istisan 07/31 - <0,1 01
ISS.BFA.042. rev 00
Residuo fisso a 180 °C (*) mght Rapporti Istisan 07/31 - 549
ISS.BFA.032.rev00
(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
rovane: | 20191828-013

Prova um Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.' L.Max.’

Carbonio organico totale (TOC)  (*) mg/! APAT CNR IRSA 5040 Man. <05 0,5
29/2003

Cloruri mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 68,2 +3,.2 1 250,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Solfati mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 58,1 +3,5 1 250,0
29 2003 {ecluso
campionamento)

Nitriti mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. < 0,05 0,05 0,50
29 2003 (ecluso
campionamento)

Nitrati mgft APAT CNR IRSA 4020 Man. 1,8 +0,1 0,5 50,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Fosfato (*) mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. <0,2 0,2
29 2003 (ecluso
campionamento)

Bromato *) pgh Rapporti Istisan 07/31 - <1 1 10
1SS.CBB.006.rev00

Clorito (*) poft Rapporti Istisan 07/31 - <10 10 700
1SS.CBB.037.rev00

Cianuro (*) pgl Rapporti Istisan 07/31 - <5 5 50
ISS.BHC.010.rev00

Ammonio mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man < 0,05 0,05 0,50
29 2003

Calcio mgfl APAT CNR IRSA 3030 Man 23,3 +1,6 2,5
29 2003

Sodio mg/i APAT CNR IRSA 3030 Man 64,2 +6,3 2,5 200,0
29 2003

Potassio mg/ APAT CNR IRSA 3030 Man 8,28 +1,30 0,75
29 2003

Durezza (da calcolo) °F APAT CNR IRSA 3030 Man 22,8 +1,3 15 50
29 2003

Alluminio ught APAT CNR IRSA 3020 Man 13,50 +0,78 5 200,00
29 2003

Antimonio ugh APAT CNR IRSA 3020 Man 1,36 £0,19 1 5,00
29 2003

Arsenico *) ugh APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 10,00
29 2003

Boro mg/i APAT CNR IRSA 3020 Man 0,16 +0,02 0,1 1,00
29 2003

Cadmio ught APAT CNR IRSA 3020 Man < 0,50 0,5 5,00
29 2003

Cromo uglt APAT CNR IRSA 3020 Man <5,00 5 50,00
29 2003

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
vane | 20191828-013
Prova u.m Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril.? L.Min.' L.Max."
Ferro ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man 5,08 +0,38 5 200,00
29 2003
Manganese ug/l APAT CNR IRSA 3020 Man <5,00 5 50,00
29 2003
Mercurio (*) pg/ APAT CNR IRSA 3020 Man <0,2 0,2 1
29 2003
Nichel uoll APAT CNR IRSA 3020 Man <2,00 97,97% C 2 20,00
29 2003
Piombo ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man 2,38 +0,11 1 10,00
29 2003
Rame ugll APAT CNR IRSA 3020 Man < 5,00 5 1000,00
28 2003
Selenio . uglt APAT CNR IRSA 3020 Man <1 1 10,00
29 2003
Vanadio uglt APAT CNR IRSA 3020 Man <5 5 140,00
29 2003
Antiparassitari totali (*) pofl UNI 10900:2001+APAT CNR <0,05 0,05 0,5
IRSA 5060 Man 29 2003
Benzo(a)pirene (*) ugi Rapporti Istisan 07/31 - <0,0025 0,0025 0,01
ISS.CAB.039.rev00
tdrocarburi policiclici aromatici  (*) pght Rapporti Istisan 07/31 - < 0,0063 0,0063 0,1
1SS.CAB.039.rev00
Cloruro di vinile (") pght UNI 10899:2001 <0,1 0,1 0,5
Benzene ygh UNI 10899:2001 <05 76,4% C 0,5 1
Acrilammide (*) pgfl MIACRI 1 CH < 0,005 0,005 01
1,2 Dicloroetano ught UNI 10899:2001 <0,5 87% C 0,5 3
Tricloroetilene ugll UNI 10898:2001 <0,25 89,5% C 0,25
Tetracloroetilene ught UNI 10899:2001 <0,25 854% C 025
Trialometani totali ugll UNI 10899:2001 1 0,5 30
Cloroformio pg/t UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 0,5
Bromodiclorometano ugfl UNI 10899:2001 <0,5 1076% C 05
Dibromoclorometano pg/ UN! 10899:2001 0,8 + (} :?fl/] 106,5% 0,5
Bromoformio , ugfl UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 0,5
Idrocarburi totali (*) mg/l Manuale ISPRA 123/15 < 0,05 0,05
Epicloridrina (*) ugi MIEPI 2 CH <0,05 0,05 0,1
Conta delle colonie a 22 °C ufc/mi UNI EN 1SO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stafi corretti considerando il recupero.
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Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di }
ovans: | 20191828-013
Prova um Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril* L.Min." L.Max.*
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mi UNIEN ISO 6222:2001 <1 1 Senza
variaz
anomale
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Enterococchi intestinali ufc/100mi UNI EN ISO 7899-2:2003 0 0
Conta di Clostridium perfringens ufc/100mi UNI EN ISO 14189:2016 0 0
(spore comprese)
Conta di Stafilococchi patogeni  (*) ufc/100m| Rapporti Istisan 07/5 - ISS A <1
018A Rev.00
Conta di Funghi (*) ufc/100ml Rapporti Istisan 07/5 - 1SS A <1 1
0168 rev 00

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

(per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

*Lim. Ril (et prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del laboratorio.| risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. il presente rapporto di prova
non pud essers riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta de! laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa it 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito
dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabiiita. Nel caso in cui it campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

1l Responsabile dell'area chimica It Respopsabile dell'area microbiologica li R33P° abile del Laboratorio
Dr. Chim.-Viricenzo Traina ’

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C’ nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente: Indirizzo spedizione:

COMUNE DI AUGUSTA COMUNE DI AUGUSTA

PIAZZA D'ASTORGA N. 10 PIAZZA D'ASTORGA N. 10

96011 AUGUSTA (SR)

ITALIA 96011 AUGUSTA (SR)
ITALIA

Rapporto di prova n°: 20191828-014 %

Luogo di prelieve:  Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato: P.P. Officina meccanica Motor Service SP 3

Prelevatore: Dott. Donato Caldara - Personale Eco Chimica

Precedura/piano di campionamento: 10 10/01 Rev.08 (escluso dall'accreditamento)

Data Prelievo: 17/12/2019 Ora Prelievo:  16:18 Data Ricevimento Campione: 17/12/2019
Data Inizio Prova: 17/12/2019 Data Fine Prova:  22/12/2019

Data Rapp. Prova: 23/12/2019

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril.2 L.Min.' L.Max.’

Colore ) Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BJA.021.rev00 : ile

Odore @) Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
ISS.BAA.026.rev00 ile

Sapore *) Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
I1SS.BKA.028rev00 ile

pH unita di  APAT CNR IRSA 2060 Man. 8,15 +0,28 6,50 9,50

pH 29 2003

Torbidita ) Rapporti Istisan 07/31 - Accettabile Accettab
1SS.BLA.030.rev00 ile

Conduttivita elettrica uS/cm  APAT CNRIRSA 2030 A 643 50 2500
Man. 29/2003

Cloro libero *) mgh Rapporti Istisan 07/31 - 0,20 0,05 0,20
1SS.BHD.033.rev00

Ossidabilita al permanganato (*) mg/ Rapporti Istisan 07/31 - <0,5 0,5 5
I1SS.BEB.027.rev00

Solidi indisciolti (*) mgft Rapporti Istisan 07/31 - <01 0,1
ISS.BFA.042. rev 00

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

| risultati dei parametr eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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& Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche
( B, & Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
) / Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida
-——J//
Segue Rapporto di
vane | 20191828-014 )

Prova um Metodo Risuitato Incertezza Recupero Lim. Ril? L.Min." L.Max.'

Residuo fisso a 180 °C (*) mght Rapporti Istisan 07/31 - 487
ISS.BFA.032.rev00

Carbonio organico totale (TOC)  (*) mgft APAT CNR IRSA 5040 Man. <05 0,5
29/2003

Cloruri mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 41,0 £1,9 1 250,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Solfati mg/t APAT CNR IRSA 4020 Man. 57,5 +3,5 1 250,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Nitriti mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. < 0,05 0,05 0,50
29 2003 (ecluso
campionamento)

Nitrati mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 5,5 +0,4 0,5 50,0
29 2003 (ecluso
campionamento)

Fosfato (*) mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. <0,2 0,2
29 2003 (ecluso
campionamento)

Bromato (*) ught Rapporti Istisan 07/31 - <1 1 10
1$S.CBB.006.rev00

Clorito (*) ugh Rapporti Istisan 07/31 - <10 10 700
1SS.CBB.037.rev00

Cianuro (*) ugh Rapporti Istisan 07/31 - <5 5 50
ISS.BHC.010.rev00

Ammonio mg/t APAT CNR IRSA 3030 Man <0,05 0,05 0,50
29 2003

Calcio mgfl APAT CNR IRSA 3030 Man 43,2 +3,0 2,5
29 2003

Sodio mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man 60,3 +5,9 2,5 200,0
28 2003

Potassio mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man 4,30 +0,67 0,75
29 2003

Durezza (da calcolo) °F APAT CNR IRSA 3030 Man 23,6 +1,3 15 50
29 2003

Alluminio wgh - APAT CNR IRSA 3020 Man 23,19 +1,35 5 200,00
29 2003

Antimonio ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 5,00
29 2003

Arsenico *) ugh APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 10,00
29 2003

Boro mg/t APAT CNR IRSA 3020 Man 0,16 +0,02 0,1 1,00
29 2003

Cadmio ug/ APAT CNR IRSA 3020 Man 0,99 +0,17 99,05% C 0,5 5,00
29 2003

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

e D .| 20191828-014 |

Prova um Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim.Ril? L.Min." L.Max."*

Cromo ught .;\glz\(')l‘ogNR IRSA 3020 Man <5,00 98,66% C 5 50,00

Ferro ug/ /;\gF’gg'ogNR IRSA 3020 Man 5,24 +0,39 v 5 200,00

Manganese ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man <5,00 ’ 5 50,00
29 2003

Mercurio (*) ugh APAT CNR IRSA 3020 Man <02 0.2 1
29 2003

Nichel pglt QgggogNR IRSA 3020 Man <2,00 97,97% C 2 20,00

Piombo ugfl APAT CNR IRSA 3020 Man 3,97 +0,18 1 10,00
292003

Rame ugft QgggogNR IRSA 3020 Man <5,00 5 1000,00

Selenio pgh APAT CNR IRSA 3020 Man <1,00 1 10,00
29 2003

Vanadio ugfl ggggoca)NR IRSA 3020 Man 6,48 £0,15 5 140,00

Antiparassitari totali (*) paht UNI 10900:2001+APAT CNR <0,05 0,05 0,5
IRSA 5060 Man 29 2003

Benzo(a)pirene (*) pght Rapporti Istisan 07/31 - < 0,0025 0,0025 0,01
1SS.CAB.039.rev00

Idrocarburi policiclici aromatici  (*) pg/t Rapporti Istisan 07/31 - < 0,0063 0,0063 0,1
1SS.CAB.039.rev00

Cloruro di vinile (") pgh UNI 10899:2001 <01 0,1 0,5

Benzene ugfl UNI 10899:2001 <0,5 76,4% C 0,5 1

Acrilammide (*) wgfl MIACRI 1 CH < 0,005 0,005 0,1

1,2 Dicloroetano ug/t UNI 10899:2001 <0,5 87% C 0,5 3

Tricloroetilene ught UNI 10899:2001 <0,25 895% C 0,25

Tetracloroetilene ug/t UNI 10899:2001 <0,25 854% C 0725

Trialometani totali pgfl UNI 10899:2001 1 0,5 30

Cloroformio ugh UNI 10899:2001 <0,5 94,8% 05

Bromodiclorometano ugfl UNI 10899:2001 <0,5 107,6% C 0,5

Dibromoclorometano ugh UNI 10899:2001 0,7 + (}Q} f""’ 106,5% 0,5

Bromoformio ugll UNI 10899:2001 <0,5 106,5% C 0,5

Idrocarburi totali *) mg/l Manuale ISPRA 123/15 < 0,05 0,05

Epicloridrina (*) ugh MIEPI 2 CH <0,05 0,05 0,1

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell’Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell’autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto i [ 0101998 014 |

prova n°: |
Prova UM Metodo Risultato Incertezza Recupero Lim. Ril> L.Min.' L.Max.*
Conta delle colonie a 22 °C ufc/ml UNIEN ISO 6222:2001 24 1 Senza
) variaz
anomale
Conta delle colonie a 36 °C ufc/mi UNIENISO 6222:2001 15 1 Senza
variaz
anomale
Conta di Batteri Coliformia 37°C ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Escherichia Coli ufc/100mi AFNOR BKR 23/08-06/12 0 0
Conta di Enterococchi intestinali ufc/100ml UNI EN ISO 7899-2:2003 0 0
Conta di Clostridium perfringens ufc/100mi UNIEN iSO 14189:2016 0 0
(spore comprese)
Conta di Stafilococchi patogeni  (*) ufc/100ml Rapporti Istisan 07/5 - ISS A <1
018A Rev.00
Conta di Funghi (*) ufc/100mI Rapporti Istisan 07/5 - ISS A <1 1
0168 rev 00

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti

! Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

2t .. (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
Lim. Rl (yer prove microbiologiche) = limite di rilevabilita

Copia di questo rapporto di prova si trova depositate presso F'archivio del laboratario.l risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. il presente rapporto di prova
non pud essere ripradotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio, L'incertezza eventualmente riportata & espressa come incertezza estesa ed & stata stimata con un fattore di
copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa il 95% L'eventuale dichiarazione di conformitd & emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito
dal cliente, le informazioni relative al campione e al campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto if laboratorio ne declina le responsabilitd. Nel caso in cui il campionamento & eseguito
dal cliente, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

S.Giovanni Gemini, 23/12/2019

i Responsabg_lg_‘dellfagga chimica
Dr. Cgu'r‘r'f Vincenzo Traina

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
| risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.
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